
Instrucţiuni de reconstituire
şi administrare a medicamentului ZypAdhera

NUMAI PENTRU ADMINISTRARE INTRAMUSCULARĂ PROFUNDĂ ÎN ZONA GLUTEALĂ.
A NU SE ADMINISTRA INTRAVENOS SAU SUBCUTANAT.!

PASUL 1 Pregătirea materialelor PASUL 2 Determinarea volumului de solvent
necesar pentru reconstituire 

PASUL 4 Injectarea  ZypAdheraPASUL 3 Reconstituirea ZypAdhera

Ambalajul include: 
(vezi Figura 1)
• Flacon ZypAdhera pulbere pentru suspensie

cu eliberare prelungită 
•
•

•
•

•

Flacon cu solvent pentru ZypAdhera
O seringă Hipodermic şi ac prevăzut cu dispozitiv 
de siguranţă măsura 19G, 38mm (dispozitiv 
Hypodermic Needle-Pro)
Un ac cu dispozitiv de siguranţă măsura 19G, 38 mm 
Două ace cu dispozitiv de siguranţă măsura 19G, 
50 mm (acest tip de ac este recomandat pentru 
injectare la pacienții obezi)
Prospectul

•
 

Card cu instrucţiuni de reconstituire şi      administrare

Pentru reconstituire se recomandă utilizarea mănuşilor deoarece ZypAdhera poate irita 
pielea. ZypAdhera pulbere pentru suspensie injectabilă se reconstituie doar cu solventul 

medicamentelor cu administrare parenterală. 

injectat. Concentraţia suspensiei este de 150 mg/ml.

4.1 
obezi, se recomandă utilizarea acului de 50 mm:
• Dacă se va utiliza pentru injectare acul de 50 mm, ataşaţi la seringă acul de

38 mm prevăzut cu dispozitiv de siguranţă pentru a extrage volumul
corespunzător de suspensie.

• Dacă se va utiliza pentru injectare acul de 38 mm, ataşaţi la seringă
acul de 50 mm prevăzut cu dispozitiv de siguranţă pentru a extrage
volumul corespunzător de suspensie.

4.2 Se extrage lent cantitatea dorită. 
      ÎN FLACON VA RĂMÂNE UN SURPLUS DE PRODUS.
4.3 Activați dispozitivul de siguranţă al acului şi demontaţi acul de pe seringă.
4.4 Ataşaţi acul pentru care v-aţi decis, de 50 mm sau de 38 mm prevăzut cu 

dispozitiv de siguranţă înainte de injectare. 
Suspensia trebuie injectată imediat după ce a fost extrasă din flacon în seringă.

4.5 Se alege şi se pregăteşte un loc de injectare în zona gluteală (Figura 8 și
Figura 9). 

 A NU SE ADMINISTRA INTRAVENOS SAU SUBCUTANAT.
4.6 După introducerea acului se aspiră pentru câteva secunde pentru a se 

asigura că nu apare sânge. Dacă în seringă se aspiră sânge, atât seringa
cât şi acul trebuie aruncate şi trebuie preparată o nouă doză de medicament. 
Injecţia trebuie efectuată prin aplicarea unei presiuni constante şi continue.

      NU SE MASEAZĂ LOCUL DE INJECTARE.
4.7 Activați dispozitivul de siguranţă al acului.
4.8 Se aruncă flacoanele, seringa, acele utilizate şi cel suplimentar, precum și 

orice cantități de solvent neutilizate în concordanţă cu procedurile clinice 
corespunzătoare. Flaconul este de unică utilizare.  

Tabelul următor prezintă cantitatea de solvent necesară pentru reconstituirea 
ZypAdhera pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită. 

entru reconstituire 
decât este necesar.

ZypAdhera® Rezumatul Caracteristicilor Produsului, Aprilie 2016. 

Cadranul supero-extern 
pentru injecţie

Injectare în zona 
gluteală dorsală

Figura 9: Injectare în zona 
gluteală dorsală

ZypAdhera concentraţia Volumul de solvent ce 
trebuie adăugat (ml)

210 mg 1,3 ml

300 mg 1,8 ml

405 mg 2,3 ml

Doză 
(mg) de injectat (ml)

150 mg 1 ml

210 mg 1,4 ml

300 mg 2 ml

405 mg 2,7 ml

Figura 1: Conţinutul ambalajului

3.1 
3.2 Se deschide ambalajul seringii Hypodermic şi al acului prevăzut cu dispozitiv 

de siguranţă. Se îndepărtează folia de protecţie şi se extrage dispozitivul. 
Ataşaţi o seringă (dacă nu este deja ataşată) la conexiunea Luer a dispozitivului 
printr-o mişcare uşoară de rotaţie. Ataşaţi acul ferm de dispozitiv prin apăsare 
şi răsucire în sens orar, apoi scoateţi capacul de protecţie al acului. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate determina răniri cauzate de ac.

3.3 Se extrage în seringă volumul necesar de solvent (Pasul 2).
3.4

 
a pulbere.

3.5
 

3.6
 

pierdere de solvent.
3.7 Activaţi dispozitivul de siguranţă al acului. Introduceţi acul în teaca de 

protecţie utilizând tehnica cu o mână. Această tehnică presupune apăsarea 
UŞOARĂ a tecii de protecţie pe o suprafaţă plată. ÎN TIMPUL APĂSĂRII TECII 
DE PROTECŢIE, ACUL VA PĂTRUNDE FERM ÎN TEACĂ (Figura 2 şi 3).

3.8
de protecţie (Figura 4). Atunci când este impus de o procedură medicală, 
îndepărtaţi dispozitivul Needle-Pro doar cu acul introdus în teacă. Apucaţi 
cu degetul mare şi arătătorul baza tecii de protecţie şi îndepărtaţi acul 
având grijă să evitaţi contactul degetelor rămase libere cu capătul liber al 
dispozitivului de protecţie (Figura 4).

3.9 
protejând cu un material moale, până când nu mai este vizibilă nicio urmă de 
pulbere (a se vedea Figura 5).

3.10 Se inspectează vizual pentru existenţa particulelor în suspensie. Pulberea 
neînglobată se prezintă sub formă de aglomerate uscate, de culoare galbenă, 

prezenţa aglomeratelor persistă (a se vedea Figura 6).
3.11 

şi prezintă o culoare şi textură uniforme. Medicamentul sub formă de 

Dacă se formează spumă
spumei. Dacă medicamentul nu este utilizat imediat, se va agita puternic pentru
refacerea suspensiei. Suspensia reconstituită de ZypAdhera rămâne stabilă în 

Figura 5: Agitaţi ferm pentru amestecare Figura 6: 
în suspensie şi se va agita din nou dacă este cazul

Nesuspendată: 
particule vizibile

Suspendată: 
fără particule vizibile

Figura 7: Figura 8: Injectare în zona 
gluteală ventrală

Injectare în zona 
gluteală ventrală

a. Creasta iliacă
b. Spina iliacă antero-superioară
c. Muşchiul gluteal mijlociu
d. Trohanterul mare al femurului

Figura 3Figura 2 Figura 4
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Apel la raportarea de reacţii adverse Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului ZypAdhera, către Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenția Națională a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale din România la secţiunea Raportează o reacţie adversă, trimisă către: Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România Str. Aviator Sănătescu nr. 48, Sector 1, 011478 Bucureşti, România, 
e-mail: adr@anm.ro, Fax: +4 0213 163 497, Raportare online: https://adr.anm.ro/, Website: www.anm.ro
Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
MagnaPharm Marketing & Sales Romania SRL
Strada Av. Popisteanu, nr. 54A, Cladirea 2,Etaj 7 , Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 012095, Romania
e-mail: RO-SafetyDrug@magnapharm.eu 
Telefon: +4 0372 502 221
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